
C
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ara d
e 

re
frig.

0
,6

 x 0
,7

m

Congelador
0,76 x 0,9 m

Nevecón
0,92 x 0,7 m

Compresor
1,0 x 0,35 m

AREA DE 
DOCUMENTACIÓN, 

IMPRESIÓN Y GENERACIÓN 
DE REPORTES

C
G

-M
S

1,
2 

x 
0,

8

H
P

LC

0,
8 

x 
0,

7

C
ab

in
a d

e
 

extracció
n

 d
e 

gases sin
 d

u
cto

1
,0

 X
 0

,7
 m

Liofilizador
0,7 x 0,8 m

AREA DE 
RECEPCIÓN DE 

MUESTRAS

M
esa d

e recep
ció

n
1

,2
 x 0

,5
 m

AREA DE ALMACENAMIENTO DE 
MUESTRAS

AREA DE 
ALMACENAMIENTO 

DE REACTIVOS
2,2 x 1,5 m

AREA DE ANÁLISIS  
DE CROMATOGRAFIA Y 
ESPECTROFOTOMETRÍA

Espectrofotó
metro

0,34 x 0,5 m

Comput. 
Espectro

0,55 x 0,33 m

Mesón 1,2 x 0,6 m 

2,5 m

Equipo H2O
Rotovapor

0,5 x 0,75 m
Horno

0,55 x 0,75 m

Mesón 2,0  x  0,6 m 

M
es

ó
n

 1
,3

 x
 0

,6
 m

 A
R

EA
 D

E P
ESA

JE

Balanza
0,22x0,34

Balanza
0,22x0,34

Balanza
0,22x0,34

1,3 m 

Mueble
Reactivos

0,9 x 0,4 m  

Mueble
Reactivos 

1,15x 0,45 m 

5,3 m

0,9 m 

1,5 m 

0,95 m 

1,2 m 
1,1 m 

0,95 m 

0,8 m 

8,4 m 

0,75 m 0,9 m 0,3m 

3,95 m 

Puerta corrediza
0,9 cm, con 
ventana de 
recepción

Puerta 
corrediza

1,05 m 

ISLA
1,3 X 3,2 m

La
va

d
o

La
va

d
o

Sonicador
0,33x3,3m

Centrífuga
0,32x0,38m

AREA DE PROCESAMIENTO DE 
MUESTRAS

1
,5

 m
 

2,3 m

2,7 m

0,45 m 

Ducha de 
seguridad

1,
1

 x
 0

,6
 m


